
용법용량
원액으로�사용한다.

1)�의료기구를�소독액에�1분�가량(5분�이내)�완전히�완전히�담근다.�내시경�등�미세구멍이�있는�기구류는�주

의하여�충분히�접촉시킨다

2)�다량의�멸균정제수로�헹군다.�사용목적에�따라서�물을�사용할�수도�있다.�미세�구멍이�있는�기구류나�구조

가�복잡한�기구류는�안쪽�소독액이�잔류하기�쉬우므로�멸균정제수�또는�물을�가압주입하거나�헹굼�시간을�늘

려�충분히�헹군다.


